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 Prezados parceiros de assistência técnica credenciada,

 A eletrônica tipo PTH não possibilita garantir que os equipamentos das gerações antigas 
tenham os mesmos desempenho, precisão e repetitividade quando são feitas comparações entre 
os resultados com os instrumentos de tecnologia atual.

 Além disso, a atual geração de medidores é regulamentada pelo Inmetro e produzida com 
eletrônica tipo SMD, que utiliza câmara de medida com características distintas e específicas, 
pois é fabricada com materiais injetados que passam por processos de usinagem e tratamentos 
superficiais especiais.

 Considerando isso, informamos que a substituição do sensor tipo câmara de medida dos 
medidores de umidade de grãos, cuja fabricação foi descontinuada, não é mais necessária, pois 
estes equipamentos têm em suas placas componentes eletrônicos do tipo PTH e bobina que 
também se tornaram obsoletos.

 Portanto, a partir desta data, a Gehaka não fornecerá mais a câmara de medida do projeto 
atual para a substituição do sensor antigo que foi fabricado em chapa e utilizado especificamente 
nos modelos G600, G800, G919 e G929, todos descontinuados há mais de 7 (sete) anos.

As equipes de suporte técnico e comercial da fábrica permanecerão ao inteiro dispor de vocês 
para prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
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